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Bonart - ART-E1 Electrosurgery unit 

 הוראות שימוש מקוצרות בעברית

 אזהרות! 

 מיומנים בלבד!מוסמכים ו לשימוש ע"י רופאי שיניים  .1

 יש לעשות שימוש בחיבור חשמל תקני, הכולל הארקה.  .2

 המטפל. יש להתייעץ עם הרופא במקרה של הריון  !!מתרפאים עם קוצב לבבאסור לשימוש  .3

ולרקמות קשות )שן /    שתלים(שחזורים /  אלקטרודה לחלקי מתכת )המגע בין  יש להימנע מ .4
 למתרפא. הזיקעלול לה ,עצם(

יש לוודא שידית  ו ,  אין להתיז מים על קופסת הפיקוד  .אסור להשתמש בנוכחות גזים דליקים .5
 המכשיר והאלקטרודות יבשות, למניעת התחשמלות.

תוך  יש להניח מתחת למתרפא    ארקה הה- . את פדהארקה-להשתמש במכשיר ללא פד  אין  .6
  מגע עם עור חשוף.  וידוא

 אלקטרודה לפי המתרפא. ה הוצאת או הכנסתלפני אין ללחוץ על הדוושה  .7

 

 מצבי פעולה 

✓ CUT  – .לחיתוך ולעצירת דימום ברמה נמוכה. מתאים למקרים כאשר יש צורך בתפרים 

✓ COAG 1  –   לחיתוך עם עצירת דימום. השימושי ביותר ברפואת שיניים. מתאים למקרים בהם
 אין צורך בתפרים.

✓ COAG 2 –  .לעצירת דימום, פגיעה מינימלית ברקמות 

 

 הוראות הפעלה 

 .ולוודא שהוא מתאים לשימוש הרצוי   מצב הפעולהלפני הפעלה יש להקפיד לבדוק את  .1

. יש לבחור את האלקטרודה ולוודא שהבידוד לכבות את המכשיר לפני החלפת האלקטרודות יש   .2
 יש לוודא נעילה לפני הפעלה.  – שלה תקין. יש להכניס אלקטרודה לידית ולנעול אותה בפנים

של   .3 יציבות  לקבלת  הכרחית  ולאצבעות  לידיים  פגיעה  תמיכה  למניעת  בפה,  האלקטרודה 
 ברקמות. 

 .האלקטרודהיש ללחוץ על הדוושה על מנת להפעיל את  .4

. לסילוק  5. יש לנסות להפעיל את המכשיר בעוצמה  T5או    T4לחיתוך יש לבחור אלקטרודות   .5
. 6. יש לנסות להפעיל את המכשיר בעוצמה  T7או    T1-3רקמה יש להשתמש באלקטרודות  

 יש להגביר את העוצמה עד לקבלת חיתוך חלק ורציף.  היטבכת אם אלקטרודה אינה חות 

באלקטרודה   .6 יש להשתמש  דימום  בעוצמה  T9לעצירת  להפעיל את המכשיר  לנסות  יש   .3  .
 רקמות ובעוצמת המכשיר. עם ההאלקטרודה  במשך המגע שליעילות הפעולה תלויה 

 בגמר העבודה יש לשחרר את הדוושה.  .7
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 "טיפים" שימושיים 

 השתמש בעוצמה המזערית הנדרשת לצורך ביצוע ההליך המבוקש. יש לשאוף ל .1

 האזור המטופל חייב להיות לח, אך לא רטוב מאוד. עודף נוזלים יפגע ביעילות המכשיר.  .2

של תחושת חום   במקרה.  , במגע ישיר עם העורמתחת למתרפאההארקה יש למקם  -פדאת   .3
 ניתן להחליף את מיקום הפד מדי פעם. 

 חובה להשתמש באלחוש בעת טיפול )!(.  .4

לה להיתקע במקרים הבאים: עוצמה ו תנועת האלקטרודה חייבת להיות חלקה. האלקטרודה על .5
 לא מספקת, עודף נוזלים, אלקטרודה לא נקייה. 

 יש להחזיק את האלקטרודה בניצב לרקמה.  .6

מ"מ. אם יש צורך בחיתוך עמוק יותר, יש לחזור   1ה לעומק העולה על  אסור להכניס אלקטרוד .7
 . כדי לאפשר קירור הרקמה  ההפעלות, שניות בין    10עם הפוגות של    ,על הפעולה מספר פעמים 

על מנת לרכוש מיומנות בעבודה עם המכשיר רצוי לתרגל מספר חיתוכים על בשר בקר טרי.   .8
 . ההארקה-פד את הבשר יש להניח ישירות על 

שימוש  הטיפול עלול להיות מלווה בריחות לא נעימים, ומומלץ להסביר זאת למתרפא. לעיתים  .9
יסייע לנטרל את מרבית הריח, וניתן להשתמש במבשם או מטהר אוויר   (סקשן בשאיבה חזקה )

 לפני הטיפול. 

 

 יישומים שונים בהתאם לאלקטרודה 

 
 
 

 לשימוש מיטבי יש להקפיד להסתמך על הוראות השימוש המלאות של היצרן באנגלית. * 
 

V3 20210321 

 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T9 / אלקטרודה  יישום

  X X X    גישה לחלל עששתי מתחת לקו החניכיים צירת י

     X X X הדבקת שחזורים

 X       עצירת דימום 

   X X    הרחבת סולקוס 

  X X X    הארכת כותרת 

  X X X    הרמת מתלה 

  X X X    לקיחת דגימת רקמה

  X X X    חשיפת שיניים שטרם בקעו 

Frenectomy    X    


