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Bonart - ART-E1 Electrosurgery unit 

 תחזוקה, ניקוי ועיקור מקוצרות ל הוראות 

 

 טיפול בידית המכשיר 

 יפ מהידית.המכשיר יש להסיר את הט  יקוינ לפני  .1

, כגון אמוניום  ספוגה בחומר חיטויה מטלית  עזרת  את ידית המכשיר ב  יש לנקות .2
 רבעוני. 

 שאריות חומרי חיטוי מידית המכשיר בעזרת מטלית ספוגה במים.  יש להוריד .3

 בש את הידית במטלית. יש לי .4

 חדש.פני שימוש נוסף על מתרפא  טיפ סטרילי ל יש להרכיב .5

 

 חשוב!  

 ! נזקתגרום לחדירת נוזלים  -  תמיסהבידית כולה האת   טבולאין ל ✓

 נדרש.מכפי שחשוף את הידית לחומר ניקוי לזמן ממושך אין ל  ✓

 אין לחמם או לפתוח את הידית. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.  ✓
 

 טיפול בטיפים

 טיפים משאריות הדם ורקמות תחת מים זורמים בעזרת מברשת.יש לנקות את ה .1

 לנקות את הטיפים באמבט אולטראסוני. לאחר הניקוי הראשוני יש  .2

 . טראסוני יש לשטוף את שאריות חומר הניקוי ולייבש את הטיפיםלאחר האמבט האול .3

 מעלות(.  134קיטור בסבב רגיל )עיקור הטיפים מתבצע בשקיות באוטוקלב  .4

 

 חשוב!  

 טיפים בסטריליזטור יבש.את האסור לעקר  ✓

 מומלץ.   אינו שימוש בחומרי חיטוי על בסיס אלכוהול   ✓

 או לעקמם.  אין לשנות את צורת הטיפים  ✓

 

 פיקוד ה טיפול בקופסת 

 . האו עיקור   האין צורך בחיטוי, ולכן מתרפאה פיקוד לא באה במגע עם הקופסת  .1

 פיקוד במקום נקי, יבש ומאוורר. השמור על קופסת  יש ל .2

 

 

 לשימוש מיטבי יש להסתמך על הוראות השימוש המלאות של היצרן באנגלית. * 
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